EZ-p/PNO/36/2020

Lublin, dn.05.11.2020 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawe mebli laboratoryjnych i biurowych dla jednostek dydaktycznych
Uniwersytetu Przyrodniczego z podzialem na 4 czesei.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zwanego dalej Zamawiajacym
informuje, iz do Zamawiajacego wplynely zapytania dotyczace tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zaméwienia zwanej dalej SIWZ. Ponizej Zamawiajacy przekazuje ich tresé wraz z odpowiedziami.

Pytania w odniesieniu do czesci 1 przedmiotowego postepowania:

l.  Zamawiajacy oczekuje dostarczenia dygestorium dla Katedry Botaniki I Fizjologii Ro$lin w
budynku Agrotechniki Ul. Akademicka 15, pok. 113 — zgodnie z formularzem cenowym (zal. nr
1A), wg kolumny ,.wymiar” urzgdzenie ma mieé wymiary 1200x935x2400 mm, wg kolumny
»0pis” 1200x900x2400 mm, natomiast zgodnie ze specyfikacja wyposazenia laboratoryjnego (zat.
nr 1) dygestorium ma mieé wymiary 1500 (+/- 10) x 900 (-10/+50) x max. 2400mm. Prosze o
jednoznaczne wskazanie, jaki wymiar ma mie¢ zamawiane dygestorium.,

Odpowiedz: Oferowane dygestorium powinno mieé¢ catkowite wymiary zewnetrzne: szeroko$é 1200
mm, (+/- 10 mm), gltebokos¢ 900 mm (+/- 50 mm), wysoko$¢ maksymalnie 2400 mm.

2. Prosimy o sprecyzowanie, jakie elementy wyposazenia dygestorium ma dostarczy¢ wykonawca -

czy elementy wentylacji w systemie VAV wchodzg w sktad dostarczanego wyposazenia? Jedli tak,
to jakie?

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w zatgezniku nr 1 do SIWZ ML2020 Spec.
Tech. elementéw wyposazenia.

3. Zamawiajacy wskazuje na maksymalny przeptyw odciaganego powietrza w systemie wentylacji
na poziomie 650 m’/h — prosze o wskazanie i wyjasnienie zasadnosci zastosowania takiej wartosci
przeptywu. Czy Zamawiajacy dysponuje projektem wentylacji i moze Jja udostepni¢, celem
rozeznania i zaoferowania odpowiedniego rozwigzania dla dygestorium?

Odpowiedz: Dygestorium 1200 mm (+/-10 mm) X 900 mm (+/- 50 mm) X maksymalnie 2400 mm,
musi posiada¢ aktualny certyfikat zgodnosci z norma wydany przez europejskie niezalezne,
uwierzytelnione laboratorium dysponujace odpowiednim Sprzgtem , oprogramowaniem i wiedzg
konieczng do wykonania testow wg normy EN 14175 potwierdzajacych bezpieczna prace dygestorium
jako kompletnego urzadzenia — certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 14175-3 oraz PN-EN 14175-6
wraz z protokotem z badan dla konkretnego typoszeregu dygestorium dla projektowanych
przeptywéw dygestorium o szerokogei 1200 mm maksymalnie 480 m3/h dla okna otwartego na
wysoko$¢é 500 mm nad blatem oraz 250 m*/h dla okna zamknigtego. Odpowiednie dokumenty z
potwierdzeniem zgodnosci z oryginatem nalezy ztozy¢ zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Zamawiajacy nie posiada projektu wentylacji w tym obiekcie.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy zmienia tresé w Rozdziale 6 ust. 6.2 pkt. 6.2.1 lit f), ktory
otrzymuje brzmienie: , certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 14175-3 oraz PN-EN 14175-6 wraz
z protokotem z badan dla konkretnego typoszeregu dygestorium dla projektowanych przeptywow



dygestorium o szerokosci 1200 mm maksymalnie 480 m*h dla okna otwartego na wysoko$é 500 mm
nad blatem oraz 250 m¥h dla okna zamknietego.”

4. Prosimy ponadto o sprecyzowanie w Jakim trybie bedzie pracowaé dygestorium: w CAV, czy
VAV?

Odpowiedz: Dygestorium uruchomione bedzie w systemie CAV . Dygestorium w swojej konstrukeji
musi zapewni¢ mozliwosé bezproblemowej zmiany trybu jego pracy z CAV na VAN. (zamkniecie
dodatkowych szczelin bilansujacych ilosé przeplywajacego powietrza w trybie CAV).

5. Prosimy o wskazanie planowanych zakresow przeplywu zmiennego powietrza, dla ktérych ma
pracowa¢ urzadzenie. Prosbe motywujemy faktem, iz dygestorium Jest urzadzeniem biernym,
podigczonym do systemu wentylacji.

Odpowiedz: Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 3.

6. Czy dygestorium ma by¢ skomunikowane z systemem wentylacji budynku? Czy w budynku
wystepuje system nadzoru wentylacji typu BMS?

Odpowiedz: W budynku nie wystepuje system BMS , dygestorium ma by¢ skomunikowane z
wentylatorem wyciggowym.

7. W przypadku, w ktérym dygestorium ma mie¢ wymiar szerokosci 1200 mm, wnosimy o
odstgpienie od wymogu przedlozenia certyfikatu na zgodnos¢ z norma 14175-3,6 wraz z
protokotem z badan dla z badan dla konkretnego typoszeregu dygestorium dla projektowanych
przeptywéw dygestorium o szerokosei 1500 mm — max. 650 m*/h.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w zafgezniku Nr 1 do STWZ ML 2020 Spec.
Tech. Elementow wyposazenia z uwzglednieniem zmian zawartych w odpowiedzi na pytanie 3.

8. Prosimy o potwierdzenie, iz wymog dostarczenia certyfikatu na zgodnos¢ z normami PN —EN
14073:2006, 14074:2006 nie dotyczy czesei 1.

Odpowiedz: Wymog dostarczenia certyfikatu na zgodno$¢ z normami PN-EN 14073:2006
i 14074:2006 nie dotyczy czesci 1 - zgodnie z trescig SIWZ.

9. Prosimy o informacje, czy wszystkie katedry w réznych lokalizacjach bedg jednoczesnie
udostepnione celem dostawy zamawianego Wyposazenia, czy raczej nalezy zatozyé dostawy
etapowe w trakcie wskazanego terminu realizacji 60 dni ?

Odpowiedz: Zamawiajacy moze udostepni¢  jednoczesnie wszystkie lokalizacje montazu
zamawianego wyposazenia, po wezesnigjszym uzgodnieniu terminu.

10. Zamawiajacy w Zataczniku nr 1 do SIWZ w punkceie 1.3 opisuje przystawki instalacyjne
przyscienne oraz wyspowe natomiast w Zatgcezniku 1A formularz cenowy Zamawiajacy opisuje
Jedynie nadstawki (a nie przystawki) — zwracamy sic z prosba o wyjasnienie tej kwestii.

W tym samym punkcie Zamawiajacy opisuje Wyposazenie dodatkowe przystawek instalacyjnych
m.in. p6tki szklane, podczas gdy w Zatgezniku 1A formularz cenowy Zamawiajacy opisuje polki
do nadstawek wykonane z Trespa przyktadowo w punkcie 7 oraz 8 (wyposazenia dla Katedry
Biotechnologii, mikrobiologii i Zywienia Cztowieka — Budynek WNOZiBn ul. Skromna § —
zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie z Jakiego materialu majg zostaé wykonane potki?



Odpowiedz: Zamawiajacy w biezacym postepowaniu nie zamawia przystawek tylko nadstawki. Pétki
nadstawek maja by¢ wykonane zgodnie z zatacznikiem 1A formularz cenowy.

11. Zamawiajacy w Zataczniku nr 1 do STWZ w punkcie 1.8. Armatura laboratoryjna opisuje m.in.

natryski bezpieczenstwa, ktére nie pojawiajg si¢ w Zatacznik nr 1A formularza cenowego —
zwracamy si¢ z pro$bg o wyjasnienie?

Odpowiedz: Zamawiajacy w biezacym postgpowaniu Zamawiajgcy nie zamawia natryskow
bezpieczenstwa tylko oczomyjki, zgodnie z opisem w zataczniku 1 oraz 1A.

12. Zamawiajacy w Zataczniku nr 1 do SIWZ w punkeie 1.10. opisuje szafe ubraniowa a w punkcie
1.11. szafe bezpieczenstwa do przechowywania butki z gazami w miejscu pracy — obu tych
pozycji nie ma w Zataczniku nr 1A formularz cenowy — zwracamy sie z prosba o wyjasnienia?

Odpowiedz: Zamawiajacy w biezacym postgpowaniu nie zamawia szafy ubraniowej oraz nie
zamawia szafy bezpiecznej do przechowywania butli gazowych.

13. Zamawiajacy w punkcie 6.1.1. Oéwiadczenie skladane na podstawie art. 252 ust 1 ustawy Pzp,
potwierdzajace, ze Wykonawea nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w
postepowaniu stanowig zatgcznik nr 6 do SIWZ, natomiast w zatacznikach dodanych na koncu
dokumentu SIWZ dokument ten Jest dotaczony jako Zalgeznik nr 4. Bardzo prosze o weryfikacje,
moze bowiem moze to skutkowaé odrzuceniem oferty, ze wzgledu na btedny numer zatacznika.
Oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitatowej zgodnie z trescig SIWZ stanowi zalacznik nr
7 natomiast analogiczna sytuacja jest na koncu dokumentu gdzie numer zatacznika réwniez sig nie

zgadza i jest pod Zatgcznikiem nr 8. Taka sama sytuacja wystepuje takze z numerem zalacznika
do wzoru umowy.

Odpowiedz: W przypadku gdy na Zatgczniku do SIWZ jest biedny numer obowiazuje numeracja

zgodnie z wykazem na stronie 16 STIWZ. O waznosci oferty nie decyduje numer zalacznika lecz tresé
oferty.

W zwigzku z dokonanymi zmianami w zakresie opisu przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy, na
podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. 22019 r. poz. 1843 ze zm.)
przediuza termin sktadania ofert do dnia 12.11.2020 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert odbedzie sie
12.11.2020 r. o godz. 12.30. Miegjsca skfadania i otwarcia ofert pozostaja bez zmian.

W imieniy Zamawiajacego
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