EZ-p/PNO/36/2020 Lublin, dn.10.11.2020 r.
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotycezy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostaw¢ mebli laboratoryjnych i biurowych dla jednostek dydaktycznych
Uniwersytetu Przyrodniczego z podziatem na 4 czesci.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zwanego dalej Zamawiajacym
informujg, iz do Zamawiajacego wplynely zapytania dotyczace tredci specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia zwanej dalej SIWZ. Ponizej Zamawiajacy przekazuje ich tre$¢ wraz z odpowiedziami.

PYTANIE
W nawigzaniu do wyjasnien tresci SINZ w postgpowaniu nr EZ-p/PNO/36/2020 na ,,dostawe mebli
laboratoryjnych i biurowych dla jednostek dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z
podzialem na 4 czgsei” w odniesieniu do czgsci 1 przedmiotowego postgpowania, opublikowanych
5.11.2020, zwracam si¢ o dalsze wyjasnienia.
Zamawiajacy jasno wskazuje, ze dygestorium ma byé podigczone do istniejacego wentylatora i ma
by¢ z nim skomunikowane oraz, ze bedzie pracowalo przy statej objetosci przeplywu powietrza. W
zwigzku z powyzszym niezasadne jest Zadanie dostarczenia certyfikatu zgodnosci z norma PN-EN
14175-6:2006 "Wyciagi laboratoryjne -- Czgé¢ 6: Wyciagi laboratoryjne o zmiennej objetosci
przeplywu powietrza" i na tej podstawie wnosimy o odstapienie od wymogu przedlozenia tego
dokumentu. Wskazana norma nie dotyczy przedmiotu zaméwienia i zadanie certyfikatu zgodnoéci z ta
norma ma jedynie dzialanie ograniczajace konkurencje, co jest niezgodne z obowigzujacym prawem
zamowien publicznych.
W odniesieniu do oczomyjek, Zamawiajacy oczekuje przedlozenia certyfikatu zgodnosci z norma EN
15154-1 Natryski awaryjne — Czgs¢ 1: Stacjonarne natryski awaryjne dla laboratoriéw, tymczasem
norma ta dotyczy prysznicéw bezpieczenstwa, oczomyjek za$ dotyczy druga czesé normy. Wnosimy
zatem o odstapienie od wymogu przedtozenia wspomnianego certyfikatu, jest on bowiem niezasadny,
nie dotyczy przedmiotu zaméwienia i jego wskazanie ma na celu ograniczenie konkurencji, co jest
niezgodne z obowigzujacym prawem zamdéwien publicznych.
Ponadto Zamawiajacy zada okazania pozytywnej opinii CIOP dla zamawianych oczomyjek,
tymeczasem dokumentem podstawowym i nadrzednym, okreslajacym bezpieczenistwo stosowanych
urzadzen, jest atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaklad Higieny Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego. W zwigzku z powyzszym wnosimy o odstapienie Zamawiajacego od wymogu
przedlozenia dokumentu w postaci jedynie opinii, ktérego stosowania si¢ nie praktykuje i ktory
powoduje ograniczanie konkurencji, co jest niezgodne z obowigzujacym prawem zaméwien
publicznych oraz wnosimy o wymog przedlozenia certyfikatu w postaci atestu higienicznego PZH,
ktory jest powszechnie obowiazujacym dokumentem gwarantujagcym bezpieczenstwo urzadzen.
Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia tres¢ w Rozdziale 6 ust. 6.2 pkt. 6.2.1 lit e), ktéry otrzymuje
brzmienie:
e) Oczomyjki:
* pozytywna opinia CIOP (Centralny Instytut Ochrony Pracy)
= certyfikat potwierdzajacy zgodnos$¢ z norma EN 15154-2: 2006 wydany przez niezalezng
instytucje badawczg
Pozostale zapisy SIWZ nie ulegaja zmianie.

W zwiazku z dokonanymi zmianami w zakresie opisu przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy, na
podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. 22019 r. poz. 1843 ze zm.)
przediuza termin skfadania ofert do dnia 13.11.2020 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert odbedzie si¢
13.11.2020 r. o godz. 12.30. Miejsca skladania i otwarcia ofert pozostajg bez zmian.

W imieniu Zamawiajgcego
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