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Nazwa zestawn Nr kat.
Liquick Cor-ALP 30 1-218
Liquick Cor-ALP 60 1-212
Liquick Cor-ALP 120 3-327
HC-ALP 4-512
0S-ALP 9420
BS0-ALP 5-528

ZASTOSOWANIE

Zestaw  diagnostyezny do oznaczania  aktywnosci  fosfatazy
alkalicznej, przeznaczony do wykonywania oznaczen manualnie oraz
na analizatorach automatycznych

Odezynniki  powmny byé mme do bad.an diagnostycznych

in vitro, przez odp pr I, tylko zgodnie z ich
prae w odpowiednict kach Iabamyjuych
WPROWADZENIE

Fosfataza alkahczna (ALF) to w rzeczywistoscl grupa 1zoenzymaw
hydrolizujgcych monoestry fosforanowe w Srodowisku zasadowym,
Optymalne pH dla aktywnosct ALP wynos: 9- 10 Na}wytsry poziom

lkali wystepuje W L sciach, jelitach,

rkach 1 lozysku O [ v ALP wykorzystywane
Jest przy diag schorzen p narzadow.
ZASADA METODY
Metoda kinety | przez Mied dowy Federacie
Chemu Klinigznej (IFCC).

2-amino-2-metylo-1-propanol + p-nitrofenylofosforan + H,0 _ALP

d-nitrafenal + fe I |
- 3

Prof

Szybkosé powstawania 4-nitrofenolu mierzona kolorymetrycznie
Jest wprost proparcjonalna do aktywnosci fosfatazy alkaliczne)

ODCZYNNIKI
Skilad zestawn

Liguick Cor-  Liguick Cor-  Liquick Cor-

ALP 30 ALP 60 ALP 120
1-ALP 5x24ml 5x 48 ml 5% 96 ml
2-ALP 1 x30ml 1% 60 ml 1 x 120 ml
HC-ALP 0S-ALP B5S0-ALP
1-REAGENT 6% 76,5 ml Ix44ml 2x 58,5 ml
2-REAGENT 6x195ml 3Ixi4mi 2x175ml

HEDTA < 3,0 mmol/1
konserwant

2-REAGENT
2-amino-2-metylo-1-propanol (AMP)
p-nitrofenylofosforan

konserwant

<60 mmol/l
< 100 mmol/l

Ostrzezenia | nwagi

®  Chronic  przed  bezpodrednim  éwiatlem  slonecznym
1 zanieczyszczeniem!

*  Podczas reakcji powstaje szkodhwy dla zdrowia p-nitrofenol
Nalezy unika¢ kontaktu ze skorg i1 blonami $luzowymi,

" Lekko 20lte zabarwieme odczynnika roboczego jest zjawiskiem
normalnym 1 nie wphywa na wyniki oznaczen.

v Gdczynmkl nadajg si¢ do maﬂ:ln. gdy absorbancja roztworu

2o nic przek 1,300 (pomiar wobec wody

destylowane), przy dl. fah 405 nm, w kuwecie =1 cm,
w temperaturze 25°C)

=  Nalezy upomu. me z Kmq Charakterystyki (MSDS),
ktnrn e je  dotyczgce  zasad
bezp o przechowywania 1 ia wyrobu

W\"I’OSAZENI!: DODATKOWE

. lub fot liwiapgey odeayt

przy dhugosci fali 410 llm (405/412 nm),
= termostat na 37°C;
*  ogdlne wyposazenie laboratoryine,

MATERIAL BIOLOGICZNY ©*

Surowica lub osocze krwn pobranej na heparyne bez sladow
hemolizy

Nie stosowaé antykoagulantow. EDTA, cytrymanow 1 szczawiandw,
pumewuhamujqakrywnoﬁé ALPi

Aktywnosc  fosfi probkach nie

sig do 4 godzin w temp. IS-J“C 7 prabek p fuy
spadek aktywnosci enzymu Takie probki po rozmrozenm nalezy
pozostawié w lemperaturze pokojowej na 18-24 godziny w celu
reaktywacji enzymu

Jednak polecamy wykonanie badan na $wiezo pobranym materiale
biologicanym!

WYKONANIE OZNACZENIA
Programy do analizatorow dostarczamy na zyczenie

Oznaczanie manualne

Odezynniki przechowywane w femp. 2-8°C zachowujy trwalose ~ Orugosé fali 410 nm (405/412 nm)
do daty waznosei podane) na opakowaniu. Odezynniki przechowywane fempersturg irc
na pokladzie aparatu w temp 2-10°C sg stabilne przez 12 tygodni kuweta 1em
(Biolis 241 Premum) N
l‘rtygowwnu i trwaloéé od::qmllh roboczego D“‘hl‘“"t{ “-Eflpﬂﬂwal"
ie mozna wykonat korzystajac z oddzielnych odezy {odezy , 1 1000 I =
~ALP i 2-ALP lub z odezynnika roboczego. W celu przygotowania Ogrzat do temperatury oznaczenia. Nasigpnic dodac:
boczego  delik ¢ odezynniki  1-ALP f badany | 18 ul ]
1 2-ALP w stosunku 4 + 1. Unikat pienienia odczynnikiow! Dokiadme wymieszaé, nkubowaé w lemperaturze oznaczenia.
Trwalosé adezynnika roboczego 4 tygodnie w 2-8°C Po jednej minucie odczytaé absorbancje wobec powietrza lub wody.
5 dni w 15-25°C Powtorzy¢ pomiar po kolenych 1, 2 13 minutach. Obliczy¢ $rednig
zmiang absorbanc)i na minute (AA/min.).
Stezenia skladnikéw w odezynniku
1-REAGENT Metoda Reagent Start
2-amina-2-metylo-1-propanol (AMP) <510 mmol/l o ie mozna rowniez wykona¢ korzystajac z oddzielnych
Mg? <3.0 mmaol/l odczynnikow 1-ALP i 2-ALP
Zn* < 1,5 mmol!

ALP (1l GENERACJA / [ GENERATION / Il NOKOJIEHHE)
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Do kuwety napipetowac

[1-ALP | 1000 pl ]
Ogrzac do temperatury Nastgpnie dodac

[ material badany | 17 ul ]

Dokladme wy zat, inkubowaé przez ok 1 minute Nastepnie
dodac:

[2-aLP | 250 pl

Dokladmie wymieszaé, wykona¢ pomiar jak w metodzie Sample
Start

Dla  wyzzych aktywnosci  prébke nalery  rozcieficzyé
0.9% NaCl, ie powtdrzyé, a wynik pomnozyc
praez wspolczynnik rozcienczenia.

*  Specyficznosé / Interferencje

Hemoglobina do 0,625 gidl, kwas askorbmowy do 62 mgl,
bilirubina do 20 mg/dl i triglicerydy do 1000 mg/dl nie wplywajg
na wyniki oznaczenia

* _ Precyzja
Obliczanie wynikéw Powtarzalnodé Sredmia | SD Ccv
aktywnosé ALP [U/1] = AA/min. x F ) {nunto [un {on | [%]
Multi + poziom 1 | 9811 | 2,79 | 2.85
[ toda Sample Start | ia Reagent Start ] =7 poziom2 | 41529 | 398 | 096
| F =3038 | F=3442 | Biolis 24i Premium poziom1 [ 1045 [ 073 | 0,70
n=20 poziom 2 4405 6,1 14
WARTOSCI PRAWIDLOWE ! Odtwarzalnodé Srednia] SD | CV
plec wiek UIGBTC) | pkatl 37°C) (day to day) || )
1 =30 dm 48 — 406 080-677 Multi + poziom 1 101,23 | 4,33 4,27
31 dni -1 rok 124 —341 2,07-5,68 n=10 I 2 45985 | 11,08 | 241
1 rok -3 lata 108 —317 180528 Biolis 241 Premmum poziom | 9.6 4,0 4.1
—15 lat 54— 369 091623 n=80 poziom?2 | 4374 | 189 | 43
kobiety 16— 18 lat 35-124 0,58 -207
1920 lat 39-118 0,65 1,97 *  Poréwnanie metody
20— 50 Iat 4208 0,71 -1.67 Poréwnanie wynikow ALP wyko h na Multi+
50 - 60 lat 39118 065197 (y) i na ADVIA1650 (x), z uzyciem 32 probek, dalo nastepujace
> 60 lat 53-141 0.90-2,40 wyniki .
T—30dni 75316 | 135-527 ¥ 0N x A2 U )
31 dni— 1 rok 82 383 | 137-638 RO (R waptlezynnik korelacji)
1 rok—3 lata 104 — 345 173575 T 4 ALP wykananych na Biokis 24i
_ 4-15 lat 54369 0.91-6,23 Premium (y) i na ADVIA 1800 (x), z uzyciem 43 probek surowicy,
mgzezyai 16— 18 lat 58 -331 0,97-5,52 dalo nastepujace wyniki:
19— 20 lat 41-137 0,68 -2 28 y =0,9976 x - 1,6528 U/l
20— 50 lat 53128 0,90-2,18 R = 0,994 (R — wspolczynnik korelacji)
50— 60 lat 4!—137 0,68 -228
= 60 lat —119 0,95~ -2.02 UTYLIZACJA ODPADOW
Zal jest opr 'pmzkmie" i h Postepowat zgodnie z aktualnymi przep
zakresow wartodci prawidlowych charakterystycznych dla Iokn]ncj
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trolne CORMAY SERUM HN (Nr kat. 5-172)
1 CORMAY SERUM HP (Nr knl 5- I?3}
Do kalib nalezy : CORMAY
MULTI(‘ALIEM?’DR LEVEL 1 (Nr kat 5-174, 5-176) lub LEVEL
2 (Nr kat 5- I?S 5- IT'-"]
Do kalit f h nalezy stosowac
CORMAY MULT[CM,EBRA?UR LEVEL 1 (Nr kat 5-174,
5-176) i LEVEL 2 (Nr kat 5-175; 5-177). Jako kalibratora O nalezy
uzy“acwodydc_mrumwmq
Krzywa kalibracyjna p by¢ sporzad co tydzien
(Biolis 241 Premium), przy kaide) zmuiame sern odczynnika
Iuh w razie potrzeby np. jesli warto$ci oznaczenia surowic

ych nie 3 sie W wyzn ym zakresic.

CHARAKTERYSTYKA OZNACZENIA

Podane nize; rezultaty uzyslsa.no uzywajge aparatu  Multi+
do oznaczen Inych oraz ra mego Biolis 241
Premum. W przypadku przeprowadzenia oznaczema na innym
aparacie otrzymane wyniki moga roznié sie od podanych

= LOQ: 63 UA (0,105 pkat) - Biolis 241 Premium
*  Czulodé: 27 8 U/ (0,46 pkat/l) - Mult +

*  Liniowodé:

do 620 U/l (10,3 pkat/1) - Mult: +

do 760 U/ (12,67 pkat/l) - Biolis 24i Premium

ALP (1l GENERACIA / Il GENERATION / 1l TIOKOJIEHHE)
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